Załącznik nr 1b do SIWZ
Parametry oceniane:

	Lp.
	Parametry oceniane
	ocena
	opis

	1
	Konstrukcja adaptera do rozmazów – umożliwiająca wykonanie pełnego rozmazu krwi obwodowej bez użycia dodatkowych elementów, kompatybilny z zaoferowanymi wszystkimi pojemnościami morfologicznymi
	Tak – 5

Nie – 0 
	

	2
	Połączenie zestawu – mocowanie gwarantujące stabilność zestawu: igła + probówka ( podwójny gwint, specjalne zaczepy)
	Tak – 5

Nie – 0 
	

	3
	Zaoferowane objętości pediatryczne:

-do morfologii nie więcej niż 1,2ml (poz.4)

-do koagulologii nie więcej niż 1,4ml (poz.6) 
	Tak – 5

Nie – 0 
	

	4
	Kolory korków-wyraźne zróżnicowanie kolorystyczne korków dla poszczególnych grup badań
	Tak – 5

Nie – 0 
	


Ocena jakościowa będzie opierała się na ocenie próbek dostarczonych nieodpłatnie wraz 
z ofertą. 

podpis:.......................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych do        składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy
